
©SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO.,LTD. all rights reserved. 1

コーラスマスク評価結果

（計数編）
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モバイル可視化計数システム「Ｔｙｐｅ－Ｓ」を口元から
10cm、１ｍにそれぞれ設置し、飛沫の距離及び広がりにおけ
るカウント測定（≧0.5μｍ）を行った。

①飛沫距離測定

Type-S
センサー

カウント測定方法 ①飛沫距離測定状況

①

被験者

②

1ｍ

10cm

1. 調査概要 実験方法

飛沫

Type-S
モニター

1ｍ

①②

②飛沫広がり測定状況

②飛沫広がり測定
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2.計数結果 (1) 飛沫到達距離前方での計数 ①マスク無し 大地讃頌
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2.計数結果 (1)飛沫到達距離前方での計数 ②マスク無し 第九
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2.計数結果 (1) 飛沫到達距離前方での計数 ③コーラスマスク 大地讃頌
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2.計数結果 (1) 飛沫到達距離前方での計数 ④コーラスマスク 第九
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2.計数結果 (1) 飛沫到達距離前方での計数 ⑤不織布マスク 大地讃頌
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2.計数結果 (1) 飛沫到達距離前方での計数 ⑥不織布マスク 第九
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2.計数結果 (1) 飛沫到達距離前方での計数 ⑦布マスク 大地讃頌
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2.計数結果 (1) 飛沫到達距離前方での計数 ⑧布マスク 第九
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2.計数結果 (2) 飛沫広がり下方・側方での計数 ①マスク無し 第九
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2.計数結果 (2) 飛沫広がり下方・側方での計数 ②コーラスマスク 第九
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2.計数結果 (2) 飛沫広がり下方・側方での計数 ③不織布マスク 第九
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2.計数結果 (2) 飛沫広がり下方・側方での計数 ④布マスク 第九
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3.まとめ （１）前方計数積算値

本測定条件において、口元前方への飛沫量に関して
（浮遊する飛沫を含む0.5μm以上のエアロゾル個数）

・第九の方が飛沫量は多い傾向がある。

・マスク装着により、前方への飛沫量は大幅に減少
している。

・口元前方1mの計数値はかなり低い値となった。

曲名 マスク種類 口元前方10ｃｍ 口元前方1ｍ

大地讃頌

マスク無し 17,322 9

コーラスマスク 47 0

不織布 37 0

布マスク 488 18

第九

マスク無し 21,856 6

コーラスマスク 51 0

不織布 342 1

布マスク 433 9
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3.まとめ （２）下方・側方計数積算値

マスク装着により、飛沫量は大幅に減少しているが、布マスクの計測値は比較的に高い。
また、１ｍの距離まで飛散している飛沫はほとんど無い。

93.8%減
87.6%減

50.4%減

マスク種類 口元下方20ｃｍ 口元側方1ｍ

マスク無し 789 39

コーラスマスク 49 0

不織布 98 0

布マスク 391 6


